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Organisch-chemische Bodenanalysen
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- Bestimmung des Mineral6lkohlenwasserstoffgehalts (MKW-Index)
mittels GC-FID nach DIN ISO 16703 oder DIN EN 14039 -

/,

erfolgreich teilgenommen

Die erfolgreiche Teilnahme ist eine notwendige Voraussetzung fiir eine
Kompetenzbestdtigung durch die Akkreditierungsstelle gemaR der

Vereinbarung zwischen der Oberfinanzdirektion (OFD) Hannover, Landesbauabteilung (LBA)
und den Akkreditierungsstellen DACH, DAP und DASMIN vom 22. Mai 2000 zur
Akkreditierung von Priiflaboratorien und Ingenieurbiiros im Rahmen der Erkundung
kontaminationsverddichtiger/kontaminierter Fldchen auf Bundesliegenschaften.

Die Ergebnisse des Parameters "MKW in Boden" beim 27. BAM-Ringversuch "Altlasten"
befinden sich auf der Riickseite.

Berlin, den 28.10.2021

im Auftrag

7 Bechw

Dr. R. Becker
Ringversuchsleiter

Sicherheit in Technik und Chemie



Anlage zum Zertifikat/zur Bescheinigung Gber die Teilnahme am
27. BAM-Ringversuch "Altlasten", veranstaltet am 15. September 2021
im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung BAM/OFD-Hannover

fiir das Laboratorium:

CWA mbH
Niedertassung IWU Luisenthal
An der Chratalsperre
99885 Luisenthal

Ringversuchs-Teilnehmer Nr.: (123

MKW in Boden, Niveau ]

Bezeichnung Einheit  Sollwert  Labormittelwert SRSoll  Zu-Score
Mineraldlkohlenwasserstoffe me/kg 3169,997 2996,500 475,500 -04
MKW in Boden, Niveau 3

Bezeichnung Einheit  Sollwert  Labormittelwert  SRSoll  Zu-Scare
Mineralélkohlenwasserstoffe mg/kg 1206,787 1000,000 181,018 -12

Sollwert: robuster Mittelwert des Ringversuchs (DIN 38402-A 45)
SRSoll: Sollwert fiir die Vergleichstandardabweichung
Zu-Score: Korrigierter Z-Score (Erlduterung im Bericht)

(nb): nicht bewertet

Der Priifbereich gilt als “erfolgreich teilgenommen*, wenn mindestens 80% der bewerteten Merkmale einer Probengruppe (2 Proben mit
unterschiedlichen Niveaus) einen |Zu-Score| € 2,0 aufweisen.



2015-09

BAM

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prifung

Das Priiflaboratorium:
12200 Berlin

T: +49 30 8104-0
GWA mbH F: +49 30 8104-7 2222
Niederlassung IWU Luisenthal
An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

Teilnehmer-Nr:

123 »}) >
hat am Ringversuch: \<2§§\<

= o
27. Ringversuch "Altlasten" der Z =2 =
Bundesanstalt fiir Materialforschung >>>

und -prifung (BAM)

v

VAN
\

_

- veranstaltet am 15. September 2021 -

WA
T
AWV/A

2
|
.

im Prifbereich

VN
VA
‘A

/
AN

&t

v
i
)

Organisch-chemische Bodenanalysen

\
W
\\\\«
A

i

S

i

1

S5

\
AN

- Bestimmung ausgewadhlter Polychlorierter Biphenyle (PCB) in Boden
gemdR DIN ISO 10382 bzw. sinngemaR auch nach DIN EN 15308 -
bewertete PCB-Kongenere:

PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180

erfolgreich teilgenommen

Die erfolgreiche Teilnahme ist eine notwendige Vaoraussetzung fir eine
Kompetenzbestatigung durch die Akkreditierungsstelle gemaR der

Vereinbarung zwischen der Oberfinanzdirektion (OFD) Hannover, Landesbauabteilung (LBA)
und den Akkreditierungsstellen DACH, DAP und DASMIN vom 22. Mai 2000 zur
Akkreditierung von Priiflaboratorien und Ingenieurbiiros im Rahmen der Erkundung
kontaminationsverddchtiger/kontaminierter Fiichen auf Bundesliegenschaften.

Die Ergebnisse des Parameters "PCB in Boden" beim 27. BAM-Ringversuch "Altlasten"
befinden sich auf der Riickseite.

Berlin, den 28.10.2021

im Auftrag
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Anlage zum Zertifikat/zur Bescheinigung iiber die Teilnahme am
27. BAM-Ringversuch “Altlasten”, veranstaltet am15. September 2021
im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung BAM/OFD-Hannover

flir das Laboratorium:

GWA mbH

Niederlassung IWU Luisenthal

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

Ringversuchs-Teilnehmer Nr.: €123

PCB in Boden, Niveauy 1

Bezeichnung Einheit  Sollwert  Labormittelwert SRSoll  Zu-Score
PCB-28 mg/kg 0,087 0,088 0,022 01
PCB-52 mg/kg 0,912 0,821 0.228 -0,4
PCB-107 mg/kg 0,964 0,770 0,241 -0.9
PCB-138 mg/kg 0,637 0,571 0,159 -0,5
PCB-153 meg/kg 0,452 0,398 omn3 -0.5
PCB-180 mg/kg G130 0121 0,033 -G.3
PCB in Boden, Niveau 2

Bezeichnung Einheit  Sollwert  Labormittelwert  SRSoll  Zu-Score
PCB-28 mg/kg 0,056 0,058 0,014 0,2
PCB-52 meg/kg 0,574 0,435 0,143 -1
PCB-101 mg/kg 0,615 0413 0,154 -4
pCB-138 mg/kg 0,427 0,309 0,107 -1,2
PCB-153 mg/kg 0,295 0,212 0,074 -1.2
pCB-180 mg/kg 0,082 0,067 0,020 -0,8

Sollwert: robuster Mittelwert des Ringversuchs (DIN 38402-A 45)
SRSoll: Sollwert fiir die Vergleichstandardabweichung
Zu-Score: Korrigierter Z-Score (Erlduterung im Bericht)

(nb): nicht bewertet

Der Prisfbereich gilt als "erfolgreich teflgenommen”, wenn mindestens 80% der bewerteten Merkmale einer Probengruppe (2 Proben mit
unterschiedlichen Niveaus) einen |Zu-Score| < 2,0 aufweisen.



