Freie und Hansestadt Hamburg
Institut fir Hygiene und Umwelt

Teilnahmebescheinigung

Das Labor:
GWA mbH, NL Institut fiir Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

hat mit der Teilnehmernummer 080 an folgendem Ringversuch teilgenommen:

Trinkwasser-Ringversuch 03
PAK in Trinkwasser
im Dezember 2021

Folgende Parameter wurden im Ringversuch angeboten:
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Fiir folgende Parameter hat das Labor Ergebnisse abgegeben:
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Folgende Parameter hat das Labor erfolgreich bestimmt:
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Die Durchfiihrung des Ringversuchs erfolgte gemaR DIN 38402-45 (Ausgabe Juni 2014).

Fur die erfolgreiche Bewertung eines Parameters miissen mindestens 2 von 3 Ergebnissen innerhalb von
|zU]<2 liegen.

Die Einzelergebnisse sind aus den Anlagen 1 und 2 dieses Zertifikats ersichtlich. Den Bericht dieses
Ringversuchs kénnen Sie von unserer Homepage www.hamburg.de/hu/ringversuche-aktuell abrufen.

Hamburg, 25.02.2022
Im Auftrag

5, Ken i

Dr. Elke Beintner
Ringversuchsleitung

Institut fir Hygiene und Umw elt

Hamburger Landesinstitut fur Lebensmittelsicherheit,
Gesundheitsschutz und Umw eltuntersuchungen
Marckmannstrasse 129b, 20539 Hamburg



TW-03 PAK in Trinkwasser

Anlage 2

GWA mbH, NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

Teilnehmernummer: 080

Merkmal Erfolgreich Gesamt Anteil Im Tol.-B. PROBE_A PROBE_C PROBE_E
BENZOBFL Ja 3 100,0 % 3 0,3 -0,1 -0,1
BENZOKFL Ja 3 100,0 % 3 0,4 -0,2 0,3
BENZOGHI Ja 3 100,0 % 3 0,7 0,4 0,7
BENZOAPY Ja 3 100,0 % 3 0,3 0,3 0,2
INDENO12 Ja 3 100,0 % 3 1,0 0,6 04

Zusammenfassende Bewertung
Alle Parameter werden einzeln bewertet.

Erfolgskriterium: Mindestens 50 % der Parametermittelwerte aus den zugehérigen Niveaus miissen
in den Toleranzgrenzen liegen; das heisst hier: zwei von insgesamt drei Werten.

Ringversuchsleitung 25.02.2022
Dr. Elke Beintner

PROLab
Seite 1



PAK in Trinkwasser Anlage 1

Anlage zur Teilnahmebescheinigung fiir den Ringversuch
PAK in Trinkwasser
fir das Labor

GWA mbH, NL Institut fiir Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

Teilnehmernummer: 080

Probe: PROBE_A

Merkmal Bezeichnung Einheit Sollwert Soll-Stdabw. Laborwert  Zu-Score
BENZOBFL Benzo(b)fluoranthen g/l 0,016 0,004 0,018 03
BENZOKFL Benzo(k)fluoranthen pg/l 0,058 0,012 0,064 04
BENZOGHI Benzo(ghi)perylen  pg/l 0,063 0,015 0,075 0,7
BENZOAPY Benzo(a)pyren Hg/l 0,079 0,013 0,083 0,3
INDENO12 Indeno(1,2,3- pall 0,046 0,011 0,059 1,0
Probe: PROBE_C

Merkmal Bezeichnung Einheit Sollwert Soll-Stdabw. Laborwert  Zu-Score
BENZOBFL Benzo(b)fluoranthen pg/l 0,130 0,021 0,128 -0,1
BENZOKFL Benzo(k)fluoranthen g/l 0,030 0,008 0,029 -0,2
BENZOGHI Benzo(ghi)perylen g/l 0,036 0,009 0,041 0,4
BENZOAPY Benzo(a)pyren ug/l 0,040 0,007 0,042 0,3
INDENO12 Indeno(1,2,3- pg/l 0,022 0,005 0,025 0.6
Probe: PROBE_E

Merkmal Bezeichnung Einheit Sollwert Soll-Stdabw. Laborwert  Zu-Score
BENZOBFL Benzo(b)fluoranthen pg/l 0,079 0,014 0,078 -0,1
BENZOKFL Benzo(k)fluoranthen pg/l 0,125 0,019 0,130 03
BENZOGHI Benzo(ghi)perylen  pg/l 0,109 0,025 0,128 0.7
BENZOAPY Benzo(a)pyren ug/l 0,142 0,023 0,148 0,2
INDENO12 Indeno(1,2,3- ugll 0,099 0,023 0,110 04

Ringversuchsleitung 25.02.2022 PROLab
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