Universitat fiir Bodenkultur Wien
Department fiir Agrarbiotechnologie Tulln
Institut fur Bioanalytik und Agro-Metabolomics

Das Labor

hat am Ringversuch

KU

Teilnahmebestéatigung

GWA mbH, NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre, 99885 LUISENTHAL

Nahrstoffe in Wasser

Probe N162B

folgende Ergebnisse erzielt:

- 17.05.2022

- Laborcode AO

FAEE

Parameter Sollwert + U (k=2) Messwert + Kriterium (s) | Einheit | Wieder- z-Score
findung
Leitfahigkeit 522 2 6 uS/cm
Gesamtharte 1,785 0,017 0,052 [mmol/l
Saurekapazitat 1,91 0,03 1,89 0,01 0,04 mmol/l 99% -0,52
Hydrogencarbonat 113,3 1,5 114 0,7 2,7 mg/l 101% 0,26
Calcium 47,9 0,7 1,6 mg/l
Magnesium | 1432 | o1t | | [ 058 |mer| |
Natrium 30,9 0,3 31,2 1,4 1 mg/l 101% 0,30
Kalium 4,26 0,03 4,40 0,26 0,19 mg/l 103% 0,75
Nitrat 30,9 0,6 1 mg/l
Nitrit 0,0936 0,0008 0,0052 mg/l
Ammonium 0,058 0,004 0,007 mg/l
Chlorid 52,2 0,8 1,5 mg/l
Sulfat 55,4 0,3 1,7 mg/l
Orthophosphat <0,009 <0,010 mg/l
Bor B 0,1092 0,0007 0,108 0,008 0,0082 mg/l 99% -0,15
DOC 3,98 0,05 ] 022 |men |
Gesamt-P (als PO4) <0,009 mg/l
KMnO4-Index 2,93 0,08 0,29 mg/l
Durchfiihrung geméaR Verfahren: AVKPS.01 (02/2021)
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Teilnahmebestatigung

Das Labor GWA mbH, NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik
An der Ohratalsperre, 99885 LUISENTHAL

hat am Ringversuch

Nahrstoffe in Wasser
Probe N162A - 16.05.2022 - Laborcode AO

folgende Ergebnisse erzielt:

Parameter Sollwert +U (k=2) Messwert + Kriterium (s) Einheitl Wieder- z-Score
findung
Leitfahigkeit 437 2 5 uS/cm
Gesamtharte 1,350 0,014 0,039 [mmol/l
Saurekapazitat 2,93 0,03 2,90 0,02 0,06 mmol/l 99% -0,51
Hydrogencarbonat 175,8 157 176 1.1 4,2 mg/l 100% 0,05
| Calcium | %87 | o6 | | | 13 |mgh| |
Magnesium 9,34 0,11 0,35 mg/l
Natrium 37,7 0,3 37,9 (57 1,2 mg/l 101% 0,17
Kalium 5,60 0,04 5,66 0,33 0,25 mg/l 101% 0,24
Nitrat 41,3 0,8 1,3 mgl/l
Nitrit 0,0404 0,0010 0,0023 mg/l
Ammonium <0,01 mg/l
Chlorid 9,3 0,2 0,3 mg/l
Sulfat 29,81 0,18 0,92 mg/l
Orthophosphat 0,061 0,002 0,066 0,005 0,006 mg/l 108% 0,82
*E)f - 0,0707 0,@11 0,070 A 07,0257__770,709537 | mgh | 99% | 013 |
DOC 4,72 0,05 0,26 | mg/l |
Gesamt-P (als PO4) 0,107 0,002 0,011 mg/l
KMnO4-Index 4,62 0,16 0,46 mg/l
Durchfihrung geméaf Verfahren: AVKPS.01 (02/2021)
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